CENTRO NACIONAL DE
' ENERGIAS RENOVABLES

PLIEGO DE CONDICIONES REGULADORAS PARA LA CONTRATACION
DEL SUMINISTRO DE UN CROMATOGRAFO DE GASES (GC) CON DETECTORES
DE MASAS (MS) E IONIZACION DE LLAMA (FID).

(CPV 38970000.- Investigacion, ensayos, y simuladores cientifico-técnicos)



1. REGIMEN JURIDICO.

El contrato para el suministro y puesta en marcha de un cromatografo de gases (GC) con
detectores de espectrometria de masas (MS) e ionizaciéon de llama (FID), se regira (i) por lo
dispuesto en el presente Pliego Regulador de la Contratacién y sus Anexos, asi como por lo
establecido en el contrato que en su caso se formalice con el adjudicatario; (ii) por la Ley Foral
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos (en lo sucesivo, “LFCP”) y las disposiciones de
Derecho Civil o Mercantil y (iii) por cualesquiera otras disposiciones presentes o futuras
aplicables.

La presentacion de la oferta por parte del licitador supone la aceptacion del presente Pliego
Regulador de la Contratacion y sus anexos, quedando obligado a su cumplimiento. Quienes
concurran al presente proceso de contratacion aceptan voluntariamente que se dé transparencia
institucional a todos los datos derivados de los procesos de licitacion, adjudicacion y ejecucion
hasta su finalizacion.

2. ENTIDAD CONTRATANTE

La entidad contratante es la Fundacion CENER, inscrita en el Registro de Fundaciones del
Departamento de Presidencia, Funcion Publica, Interior y Justicia con el nimero 115 (en lo
sucesivo, “CENER” o “Centro Nacional de Energias Renovables”).

CENER es un Centro de Investigacion y Tecnologia nacional dedicado a la investigacion,
experimentacion, desarrollo y fomento de las energias renovables en Espafa, que impulsa el
Desarrollo Tecnologico de las Energias Renovables, adaptado a las necesidades y ritmos de las
empresas, organismos publicos e instituciones, combinando la investigacion, el desarrollo y la
transferencia de tecnologias con la prestacion de servicios de asistencia técnica.

CENER tiene su domicilio en Avenida Ciudad de la Innovacion n® 7, 31621 Sarriguren (Navarra-
Espafia), si bien podra modificar el mismo cuando asi lo estime conveniente, en cuyo caso debera

proceder a notificar su nuevo domicilio a las partes afectadas.

3. OBJETO DEL CONTRATO

3.1 El presente documento tiene por objeto establecer las condiciones reguladoras y el
procedimiento para la adjudicacion por parte de CENER del contrato para el suministro y puesta
en marcha de un cromatdgrafo de gases (GC) con detectores de espectrometria de masas (MS) e
ionizacion de llama (FID) (en adelante, el “Equipo”), a instalar en el laboratorio del departamento
de Biomasa de CENER ubicado en Sarriguren (Navarra).

3.2. El adjudicatario estara obligado a prestar todos aquellos servicios y suministrar todos aquellos
materiales, componentes, instrumentacion, elementos, etc. que, aunque no estén expresamente
indicados en el Pliego de Prescripciones Técnicas (Anexo n° 1), sean necesarios para el correcto
cumplimiento de las especificaciones descritas en las mismas y la adecuada ejecucion del contrato.
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Las especificaciones técnicas incluidas en el Anexo n° 1 puede que no sean absolutamente
completas ni exactas, ya que son solo indicativas de los trabajos y calidad esperados. En todo caso
sera de exclusiva responsabilidad del adjudicatario la realizacion de todas las actividades
necesarias para el correcto suministro y funcionamiento del Equipo.

3.3. CENER sera el propietario de todos los elementos que conformen el Equipo objeto de la
presente licitacion.

4. NATURALEZA DEL CONTRATO. CODIGO CPV.

El contrato tiene naturaleza de contrato de suministro. De conformidad con el Reglamento (CE) n°
2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario Comun de
Contratos Publicos, modificado por el Reglamento (CE) n° 213/2008 de la Comision, su codigo
CPV es el n° 38970000.- Investigacion, ensayos, y simuladores cientifico-técnicos.

S. VALOR ESTIMADO

5.1 El valor estimado del contrato (IVA no incluido) es de SETENTA MIL EUROS (70.000 €).
Los licitadores deberan ajustar sus ofertas a este importe o bien rebajarlo en su cuantia. Las
ofertas que superen dicho importe no seran admitidas.

5.2 En dicho precio estan incluidos todos los gastos que se originen para el adjudicatario como
consecuencia del cumplimiento de todas las obligaciones dimanantes del contrato, incluyendo
entre otros, el disefio, la fabricacion, el transporte, la puesta en marcha, la garantia, la formacion
asi como cualesquiera otros impuestos, tributos, gastos, gravamenes, aranceles aduaneros, etc. que
pudieran originarse, con la unica excepcion del correspondiente IVA aplicable, que serda abonado
por CENER.

5.3 No _se admitiran aquellas ofertas que puedan calificarse como “anormalmente bajas”
conforme a lo dispuesto en el Apartado 18 de este documento.

6. DURACION DEL CONTRATO

6.1 El suministro y puesta en marcha del Equipo indicado en las presentes Condiciones
Reguladoras y en el Pliego de Especificaciones Técnicas debera ejecutarse en el plazo maximo de

90 dias a contar desde la fecha en la que se formalice el contrato entre CENER v el licitador
que resulte adjudicatario, salvo que el adjudicatario hubiese ofertado un plazo menor, en cuyo

caso se estara a este ultimo.

6.2 Los plazos de ejecucion tendran la consideracion de elementos esenciales del contrato.



7. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

El presente contrato se adjudicara mediante la tramitacion de un PROCEDIMIENTO ABIERTO
DE VALOR ESTIMADO INFERIOR AL UMBRAL EUROPEOQ, conforme a lo dispuesto en
los arts. 72, 89 y 94 de la LFCP.

8. MESA DE CONTRATACION

De conformidad con lo previsto en el art. 50 LFCP, el presente procedimiento sera informado por
la Mesa de Contratacion y resuelto por la Direccion General. La Mesa de Contratacion estara
integrada por los siguientes miembros:

— Un miembro del Departamento Financiero de CENER.
— Un Licenciado en Derecho perteneciente al Servicio Juridico de CENER.
— Un miembro del equipo técnico de CENER.

9. CAPACIDAD PARA CONTRATAR

9.1 Podran concurrir al proceso de licitacion las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia economica y financiera,
técnica o profesional, y no se encuentren incursas en causa de prohibicion de contratar, requisitos
que deberan concurrir en el momento de finalizacion del plazo de presentacion de ofertas.

Los licitadores podran participar conjuntamente de acuerdo con lo establecido en el art. 13 LFCP,
en cuyo caso responderan solidariamente de las obligaciones contraidas. Dicha participacion se
instrumentara mediante la aportacion de un documento privado en el que se manifieste la voluntad
de concurrencia conjunta, se indique el porcentaje de participacion de cada uno de ellos y se
designe un representante o apoderado unico con facultades para ejercer los derechos y cumplir las
obligaciones derivadas del contrato hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de
facultades mancomunadas para los cobros y pagos.

9.2 Cada licitador podra presentar una Unica oferta para la contratacion del disefio, fabricacion y
puesta en marcha del Equipo. Si dichas ofertas son presentadas individualmente, el licitador no
podra presentar posteriormente una oferta participando conjuntamente con otras personas, y
viceversa. De igual modo, presentada una oferta en la que participe conjuntamente con otras
personas, no podra presentar otra oferta participando con terceros. La vulneracién de lo dispuesto

en el presente parrafo conllevara la automatica desestimacion de todas las ofertas
presentadas en las que participe, individual o conjuntamente, una misma persona.




10. SOLVENCIA ECONOMICO-FINANCIERA

Sera imprescindible que la empresa que vaya a resultar propuesta adjudicataria de la presente

licitacion acredite que dispone de la solvencia econdémica y financiera para la ejecucion del
contrato, de conformidad a lo que se sefala a continuacion.

La solvencia economica y financiera se acreditard mediante declaracion sobre el volumen global
de negocios de la empresa, referida a uno cualquiera de los tres Gltimos ejercicios disponibles en
funcion de la fecha de creacion o de inicio de las actividades del licitador, en la medida en que se
disponga de las referencias de dicho volumen de negocios, conforme lo dispuesto en el articulo
16 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos. El nivel minimo de solvencia
economica y financiera que debera acreditarse en al menos uno de los ejercicios referidos debera
ser al menos de 105.000 euros (IVA excluido).

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al
efecto o por licitadores que participen conjuntamente, se acumulara lo acreditado por todas las
empresas concurrentes, debiendo alcanzar en su conjunto los requerimientos exigidos.

En caso de que el licitador se base en la solvencia de terceras empresas para acreditar la solvencia
economico-financiera, se considerard que se presentan de manera conjunta, y si resulta
adjudicatario del contrato, el licitador y las terceras empresas vendran obligadas a firmar el
contrato de forma conjunta, asumiendo la responsabilidad derivada de su ejecucién de forma
solidaria.

La falta de aportacion por el adjudicatario de alguno de los documentos descritos en el
presente apartado en el plazo indicado y/o la insuficiencia de acreditacion de las condiciones
de solvencia econémica requeridas, supondra que no se formalice el contrato con el licitador
que haya resultado propuesto como adjudicatario en primer término, que resultara excluido
de la licitacion y no resultara el adjudicatario de la misma. En su caso, CENER adjudicara la
contratacidn al licitador que reciba la segunda mayor puntuacion, y asi sucesivamente, siguiendo el
orden de prelacion basado en la puntuacion obtenida por los licitadores.

11. SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL

Sera imprescindible que la empresa que vaya a resultar propuesta adjudicataria de la presente

licitacion acredite que dispone de la solvencia técnica o profesional que le permita llevar a cabo la
ejecucion del contrato, de conformidad a lo que se sefiala a continuacion.

La solvencia técnica o profesional se acreditara, conforme lo dispuesto en el articulo 17 de la Ley
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Pablicos, mediante la acreditacion de la realizacion de al
menos un contrato, de importe igual o superior a 70.000 € (IVA excluido), cuyo objeto consista en
el suministro y puesta en marcha de un equipo similar al descrito en el Pliego de Especificaciones
Técnicas (Anexo n° 1), y que haya sido, ejecutado dentro del periodo de los tres ultimos afios.



A tal efecto, debera presentarse una relacion de los principales contratos ejecutados durante los tres
ultimos afios siendo necesario que al menos un contrato sea similar al descrito en el Pliego de
Especificaciones Técnicas (Anexo n° 1) y su importe sea igual o supere los 70.000 € (IVA
incluido). Ese importe ha debido ser ejecutado dentro de dicho periodo de tiempo, aunque el
contrato tenga un plazo superior. La relacion debe incluir importes ejecutados, fechas y
beneficiarios publicos o privados. CENER podra requerir al licitador que aporte, para su
acreditacion, certificados expedidos o visados por el 6rgano competente cuando el destinatario de
los contratos sea una entidad del sector publico; cuando el destinatario sea un sujeto privado se
acreditaran mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una
declaracion del empresario acompafiado de los documentos obrantes en poder del mismo que
acrediten la realizacion de la prestacion. Esta relacion deberd realizarse segun el modelo del Anexo
n° 3.

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al
efecto o por licitadores que participen conjuntamente, se acumulara lo acreditado por todas las
empresas concurrentes, debiendo alcanzar en su conjunto los requerimientos exigidos.

La falta de aportacion por el adjudicatario de alguno de los documentos descritos en el
presente apartado en el plazo indicado y/o la insuficiencia de acreditacion de las condiciones
de solvencia técnica o profesional requeridas, supondra que no se formalice el contrato con el
licitador que haya resultado propuesto como adjudicatario en primer término, que resultara
excluido de la licitacion y no resultara el adjudicatario de la misma. En su caso, CENER
adjudicard la contratacion al licitador que reciba la segunda mayor puntuacion, y asi
sucesivamente, siguiendo el orden de prelacion basado en la puntuacion obtenida por los
licitadores.

12. INFORMACION ADICIONAL

Los interesados en la licitacion podran solicitar por escrito informacion adicional sobre los pliegos
y demas documentacién complementaria a las siguientes direcciones de correo electronico:

o Cuestiones de naturaleza juridica: amartinez(@cener.com

o Cuestiones de naturaleza técnica: ifuncia@cener.com

Las solicitudes de informacion adicional se podran enviar hasta 5 dias antes de la fecha limite para
la presentacion de ofertas.


mailto:amartinez@cener.com

13. PRESENTACION DE OFERTAS

Los documentos que conforman la oferta deberan presentarse exclusivamente a través de la
Plataforma de Licitacion Electronica de Navarra (PLENA), que estara disponible en el anuncio de
licitacién del Portal de Contratacion de Navarra (www.contrataciones.navarra.es), de acuerdo con
lo establecido en los parrafos siguientes.

Asi mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones y tramites que proceda realizar con
los interesados, se efectuaran a través de PLENA.

El plazo de presentacion de las ofertas se fijara en el anuncio para la licitacion, debiendo ser, como
minimo, de quince (15) dias contados a partir del dia siguiente al de la fecha de publicacion en el
Portal de Contratacion de Navarra.

En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generara una huella -resumen
criptografico- del contenido de la misma, quedando como constancia de la oferta. En el caso de
que quien licite tenga problemas* en la presentacién de su oferta en PLENA, si la huella —
resumen criptografico- es remitida, dentro del plazo de presentacion de ofertas, al 6rgano de
contratacion por correo electronico a la direccion de contacto establecida en el Portal de
Contratacion, se dispondra de un plazo extendido de 24 horas para la recepcion de la oferta
completa a través de PLENA y para considerar completada la presentacion. Sin cumplir tales
requisitos no sera admitida la solicitud de participacidon en el caso de que se recibiera fuera del
plazo fijado en el anuncio de licitacion.

(* A estos efectos se advierte de que cuanto mayor sea el peso (medido en MB) de las ofertas,
mayor puede ser el tiempo requerido para completar su presentacion. Ello con independencia de la
concurrencia de otras circunstancias, como una menor velocidad de subida de datos debida a la
calidad de la conexidn, u otras.)

Es necesario que la hora del equipo desde el que se vaya a realizar la presentacion coincida con un
margen maximo de desfase de 5 minutos, con la hora del servidor de Gobierno de Navarra.

Los servidores de Gobierno de Navarra, utilizan como referencia el Tiempo Universal Coordinado
(UTC), que es la escala de tiempo universal mantenida por los laboratorios internacionales de
referencia con una precision: +/- lseg. Esta es, por tanto, la hora oficial de los servicios
electronicos:

— Fuente horaria primaria: hora.roa.es (Real Instituto y Observatorio de la Armada: dos
servidores en San Fernando-Cadiz y un tercero situado en Madrid)

— Fuentes horarias secundarias:

o canon.inria.fr , INRIA, Paris

o 12t15.12t.ehu.es , UPV-EHU



Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentacion fuera de plazo sobre la cual
se ha recibido una huella, ésta se validara, si la huella coincide, y la fecha de recepcion esta dentro
de las 24 horas extendidas, la oferta se dara por valida y se abrira.

Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo de 24 horas
extendidas, la oferta se excluird, no abriéndose nunca su contenido.

En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa o entidad licitadora
adujera la existencia de problemas técnicos en la presentacion, se verificara si en el momento de
presentacion de la oferta existieron problemas de indole técnica en la Plataforma. Solamente en el
caso de que hubiera acaecido incidencia técnica en el normal funcionamiento de la Plataforma, la
oferta presentada sera admitida. El desconocimiento del licitador o problemas técnicos ajenos a la
Plataforma no justificaran la extemporaneidad en la presentacion de la oferta y conllevaran la
exclusion.

14. FORMA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.

Desde el anuncio de licitacion del Portal de Contratacion se puede acceder al espacio de la
Plataforma de Licitacion Electronica de Navarra (PLENA) donde cualquier persona interesada en
la licitacion puede descargar una aplicacion de escritorio que le permite la preparacion y
presentacion de ofertas mediante sobre digital. Esta aplicacion debe descargarse una tnica vez,
siendo valida para cualquier licitacion posterior a través de PLENA por parte de cualquier entidad
sometida a la misma.

Las ofertas son cifradas en el escritorio de quien vaya a licitar utilizando mecanismos estandares
de cifrado, y una vez presentadas, son depositadas en el repositorio seguro.

La oferta debera ir firmada mediante firma electronica reconocida, validamente emitida por un
Prestador de Servicios de Certificacion y que garantice la identidad e integridad del documento, la
oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
59/2003, de 19 de diciembre, de firma electronica y demas disposiciones de contratacion publica
electronica.

El tamafio permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electronica es de 50 MB.
El tamafio total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendra un tamafio maximo de
100 MB. PLENA no establece limite alguno en el numero de archivos que se pueden adjuntar a
una oferta.

Los formatos admitidos por PLENA para los documentos que se anexan en la presentacion de la
oferta son los utilizados habitualmente (doc, docx, xls, xIsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp,
tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip.), y como medida alternativa, para adjuntar archivos de otros
formatos, se pueden envolver en un archivo comprimido (ZIP).



En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la
plataforma y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevaleceran los documentos
y anexos suscritos electronicamente por la entidad o empresa licitadora o quien tenga poder de
representacion. Las propuestas se presentaran de acuerdo con la estructura establecida para esta
oferta en PLENA.

Las propuestas de los licitadores se presentaran de acuerdo con la estructura establecida para esta
licitacion en la Plataforma de Licitacion Electronica que contendra tres sobres, identificados como:

o Sobre n° 1 - “Documentacion Administrativa”
. Sobre n° 2 — “Oferta Técnica”
o Sobre n° 3 — “Oferta Econdmica”

14.1.- Sobre n° 1 “Documentacion Administrativa”

El sobre n° 1 debera contener los siguientes documentos:

1. Declaracion _responsable del licitador debidamente firmada por un
representante legal, conforme al Anexo n° 2, indicando que cumple los
requisitos para contratar establecidos en el articulo 55 de la Ley Foral 2/2018. En

los supuestos de participacién conjunta, todas las empresas deberan presentar la
declaracion responsable.

2. En caso de Uniones Temporales de Empresas o de que dos 0 mas personas

fisicas o juridica participen de forma conjunta, documento privado en el que
se manifieste la voluntad de concurrencia conjunta, indicando el porcentaje de

participacion de cada uno de las personas licitadoras y designando un
representante o apoderado Unico con facultades para ejercer los derechos y
cumplir las obligaciones derivadas del contrato hasta la extincion del mismo. El
escrito habra de estar firmado tanto por las diversas empresas concurrentes como
por el citado apoderado.

3. En caso de que se vayan a subcontratar la ejecucion del contrato, documento
indicando la parte del contrato que tiene intencion de subcontratar a terceros,
asi como los subcontratistas propuestos.

Las circunstancias a que se refieren los apartados anteriores, deberdn concurrir en la fecha final de
presentacion de ofertas y subsistir en el momento de perfeccion del contrato.



14.2.- Sobre n° 2 “Oferta Técnica”

El licitador debera incluir en este sobre una Memoria Técnica que incluya una descripcion
detallada de las caracteristicas técnicas del Equipo que vayan a ofertar, que debera cumplir con las
caracteristicas dispuestas en el Pliego de Especificaciones Técnicas (Anexo n° 1), y que sirva para
aplicar los criterios cualitativos de adjudicacion establecidos en el presente pliego. Por lo que
respecta a las mejoras, solo se admitiran las mejoras indicadas en el apartado 17.1 siguiente.

La Memoria Técnica sera tal que satisfaga la totalidad de las Especificaciones Técnicas de la
presente contratacion (Anexo n° 1), reconociendo el licitador que las citadas Especificaciones
pueden no ser absolutamente completas ni exactas, ya que son sélo indicativas de los trabajos y
calidad esperados, para llevar a cabo el objeto del presente contrato. En todo caso serd de
exclusiva responsabilidad del adjudicatario la planificacion y ejecucion de aquellos trabajos que
sean necesarios para el suministro y puesta en marcha del Equipo.

CENER podra rechazar aquellas ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas
descritas en el Anexo n° 1 (Prescripciones Técnicas) (Excluidas Mejoras), que son

considerados como requisitos minimos indispensables que debe cumplir el Equipo. No podra
incluirse informacion econémica de ninguin tipo en el sobre n° 2.

14.3.- Sobre n° 3 “Oferta Econémica”

El sobre n°® 3 debera contener los siguientes documentos:

1. Oferta Econdémica: El licitador incluird en este sobre su propuesta econdomica, redactada de

conformidad con los siguientes términos:

- El licitador incluird en este sobre su propuesta econoémica, redactada de conformidad con
el modelo de oferta que se adjunta como Anexo n° 4.

- La propuesta econémica no podra ser superior a la cifra indicada en el apartado 5 de este
Pliego.

- El importe expresado en la propuesta econdmica se entenderd que excluye el importe del
Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA).

- Respecto de las cantidades recogidas en la propuesta econdomica prevaleceran las cantidades
expresadas en letra respecto de las expresadas en cifras.

A las propuestas anormalmente bajas les sera de aplicacion lo dispuesto en el apartado 18

de estas Condiciones Reguladoras.

2. Criterios éticos y de responsabilidad social. Se valoraran positivamente las siguientes
medidas:

- Plan de Conciliacion: Por el disefio y establecimiento de medidas de conciliacion entre la

vida personal, laboral y familiar que resulte de aplicacion a la plantilla del licitador que va a

participar en la ejecucion del contrato.
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A tal efecto, se aportara el plan implementado con la descripcion de las medidas concretas:
mejora o ampliacion de los permisos, licencias o excedencias establecidas por la normativa
legal vigente; flexibilizacion y/o adecuacion de la jornada u horario de trabajo, o sistemas de
teletrabajo; servicios de apoyo a la conciliacion, u otras.

- Criterios de gestion v protecciéon del medioambiente: Por el disefio, establecimiento y

aplicacion de medidas vinculadas a la proteccion del medio ambiente en la ejecucion de los
trabajos objeto de esta licitacion.

A tal efecto, se aportard el plan implementado con la descripcidon de las medidas concretas:
medidas de recuperacion de energia en procesos; utilizacion de procesos mas eficientes
desde el punto de vista energético; ahorro energético en equipos; ahorro energético en
instalaciones, ahorro energético en iluminaciéon u otras; o cuantos otros documentos,
certificados y/o acreditaciones que puedan demostrar de forma fehaciente el cumplimiento de
los aspectos referidos.

No se admitiran aquellas propuestas que incluyan en el Sobre n°l o en el Sobre n°2 informacion

relativa a criterios cuantificables, que, de acuerdo con lo establecido en los presentes Pliegos
Reguladores, corresponda incluir en el Sobre n°3.

15. VALIDEZ DE LAS OFERTAS

Las ofertas presentada por los licitadores tendran un periodo de validez de seis (6) meses, contado desde
el final del plazo de presentacion de las mismas.

Transcurrido el periodo de validez sin que CENER haya adjudicado el contrato, los licitadores podran
retirar su propuesta sin penalizacion alguna.

16. APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACION

16.1. Apertura del Sobre n° 1 “Documentacion Administrativa” y admision de licitadores.

Concluido el plazo de presentacion de proposiciones, se procedera, en acto privado, a la calificacion de la
documentacion administrativa presentada en los Sobres n° 1 “Documentacion Administrativa” por
quienes liciten.

En caso de que la documentacion aportada fuera incompleta y ofreciese alguna duda, se requerird a quien
haya presentado oferta para que complete o subsane los defectos detectados en un plazo minimo de cinco
dias naturales contados desde la notificacion del requerimiento. Dicho requerimiento se producira por
medios telematicos, a través del modulo de notificaciones de PLENA.
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16.2. Apertura vy valoracion del Sobre n° 2 “Oferta Técnica”

Calificada la “Documentacion Administrativa”, la unidad gestora del contrato procedera, en acto interno,
a la apertura de los Sobre n° 2, “Oferta Técnica”, de las empresas admitidas y a su valoracion conforme a
los criterios de adjudicacion debidamente ponderados segun los criterios que se sefialan.

Si fuese necesario, CENER podra solicitar aclaraciones complementarias y cuantos informes considere
precisos y se relacionen con el objeto del contrato antes de la decision de adjudicacion. Dichas
aclaraciones e informes presentados por los licitadores en ningin caso podran ampliar o modificar
la oferta presentada.

CENER podra rechazar las ofertas técnicamente inadecuadas o que no garanticen adecuadamente
la correcta ejecucion del contrato (por ejemplo, en caso de que no cumplan con la calidad y/o las

exigencias minimas descritas en el Pliego de Especificaciones Técnicas (Anexo n° 1) (excluidas

Mejoras).

16.3. Apertura del Sobre n° 3 “Oferta Economica”.

La Mesa de Contratacion, en la fecha y hora que se sefiale en el correspondiente anuncio de licitacion
publicado con una antelaciéon minima de tres dias en el Portal de Contratacion de Navarra, abrira las
ofertas econdmicas. Posteriormente, se publicara en la plataforma el resultado de la calificacion de la
documentacion presentada por quienes liciten, indicando las entidades o personas licitadoras admitidas,
las inadmitidas y las causas de la inadmision, la valoracion efectuada de las propuestas técnicas y las
ofertas econdmicas.

17. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION

Los criterios que serviran de base para la adjudicacion del contrato, seran los siguientes:

17.1 Valoracion Sobre n° 2 “Oferta Técnica”: hasta 40 puntos.

CENER podra rechazar las ofertas técnicamente inadecuadas o que no garanticen adecuadamente la
correcta ejecucion del contrato (por ejemplo, en caso de que no cumplan con la calidad y/o las exigencias
minimas descritas en el Pliego de Especificaciones Técnicas (Anexo n° 1) (excluidas mejoras).
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El reparto de puntos se efectuara de conformidad con el siguiente desglose:

1.- ESPECIFICACIONES TECNICAS 30 puntos
1.1.- Cromatdgrafo de gases con dos puertos de inyeccion split/spltless |  Hasta 4 puntos
1.2.- Inyector y bandeja de alimentacion automatica Hasta 4 puntos

1.3.- Espectrometro de masas de cuadrupolos simple con modo de
trabajo de impacto electronico

Hasta 7 puntos

1.4.- Detector de ionizacion de llama

Hasta 4 puntos

1.5.- Software de control y base datos

Hasta 4 puntos

1.6.- Ordenador personal y pantalla

Hasta 2 puntos

1.7.- Otras caracteristicas del cromatografo

Hasta 3 puntos

1.8.- Condiciones de Suministro

Hasta 2 puntos

2.- MEJORAS (Opcional)

Hasta 10 puntos

2.1.- Se valorara que el software de manejo y control objeto del
suministro sea compatible con los instalados actualmente en los
cromatografos de gases y liquidos en el laboratorio de Biomasa de
CENER.

Hasta 5 puntos

2.2.- Se valorara que la empresa licitadora efectué revisiones anuales
de mantenimiento y disponga de seguro de coberturas. A tal efecto, el
licitador debera especificar el alcance de las revisiones asi como del
seguro referido, garantizando que el mismo puede incluir la
sustitucion de modulos averiados en un plazo de 24-48 horas.

Hasta 5 puntos
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17.2.- Valoracion Sobre n° 3 “Oferta Economica”: Hasta 60 puntos, de acuerdo con los siguientes

criterios:

1.- Oferta econémica: hasta 50 puntos.

La Oferta en ningin caso podra ser superior a la cifra indicada en el apartado 5 “VALOR
ESTIMADO”. Las puntuaciones se otorgaran conforme a la siguiente formula:

Precio maximo — [(Propuesta. Econ. — Menor Propuesta. Econ.) * 2]

Puntos = — x50
Precio maximo

2.- Criterios éticos y de responsabilidad social: hasta 10 puntos. El reparto de los 10 puntos se

efectuara de conformidad con el siguiente desglose:

- Plan de Conciliacion: Por el disefio y establecimiento de medidas de Hasta 5
conciliacién entre la vida personal, laboral y familiar que resulte de puntos
aplicacion a la plantilla del licitador que va a participar en la ejecucion
del contrato.

A tal efecto, se aportara el plan implementado con la descripcion de las
medidas concretas: mejora o ampliacion de los permisos, licencias o
excedencias establecidas por la normativa legal vigente; flexibilizacion
y/o adecuacién de la jornada u horario de trabajo, o sistemas de
teletrabajo; servicios de apoyo a la conciliacion, u otras.

- Criterios de gestion v proteccion del medioambiente Hasta 5

puntos
- Por el disefio, establecimiento y aplicacién de medidas vinculadas a la

proteccion del medio ambiente en la ejecucion de los trabajos objeto de

esta licitacion: Medidas de ahorro vy eficiencia energética

A tal efecto, se aportara el plan implementado con la descripcion de las
medidas concretas: medidas de recuperacion de energia en procesos;
utilizacion de procesos mas eficientes desde el punto de vista energético;
ahorro energético en equipos; ahorro energético en instalaciones, ahorro
energético en iluminacion u otras; o cuantos otros documentos,
certificados y/o acreditaciones que puedan demostrar de forma

fehaciente el cumplimiento de los aspectos referidos.
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Las valoraciones que se realicen de cada criterio se redondearan a dos decimales. Se rechazaran
las ofertas que superen el precio maximo establecido en el apartado 5 “VALOR ESTIMADOQO”, asi
como las anormalmente bajas, de conformidad con lo previsto en el apartado 18 “OFERTA
ANORMALMENTE BAJA”.

La contratacion del suministro y puesta en marcha del Equipo se adjudicara a la oferta que obtenga una
mayor puntuacion, siempre que cumpla con los criterios de solvencia y capacitacion requeridos en el
presente pliego de licitacion.

18. OFERTA ANORMALMENTE BAJA

A las ofertas anormalmente bajas les sera de aplicacion lo establecido en el art. 98 de la LFCP. En todo
caso se considerara que una oferta es anormalmente baja cuando la misma sea inferior en veinte
(20) puntos porcentuales al valor estimado del contrato.

19. ADJUDICACION

Tras la apertura de las propuestas econdmicas, CENER, en el plazo maximo de un mes, adjudicara la
contratacion del suministro del Equipo al licitador que reciba la mayor puntuacion.

Si se produce un empate entre dos o mas ofertas, el mismo se resolvera conforme a lo dispuesto en el art.
99 LFCP.

No obstante lo anterior, CENER podra declarar desierta la adjudicacion si a su juicio ninguna de
las proposiciones resulta adecuada v en aquellos supuestos previstos por la legislacion vigente.

Asimismo CENER podra renunciar a la adjudicacion del contrato y/o desistir del procedimiento de
adjudicacion en los términos previstos en el art. 103 LFCP.

Una vez adoptada la decision de adjudicacion, CENER informara por escrito a los licitadores sobre el
resultado de la licitacion.

20. PRESENTACION DE DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

En el plazo maximo de 7 dias desde que CENER comunique a la persona a cuyo favor vaya a recaer la
propuesta de adjudicacion dicha circunstancia, la persona que vaya a resultar propuesta como
adjudicataria debera presentar, a través de PLENA, la siguiente documentacion o aquella equivalente en
caso de tratarse de empresas extranjeras:
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(i) Documentacion acreditativa de la capacidad de obrar y su representacion, lo que se llevara a
cabo de la siguiente manera:

e Si el licitador es persona fisica, mediante presentacion de copia autenticada notarial o
administrativamente del DNI o del documento que legalmente le sustituya.

e Si el licitador es persona juridica, copia autenticada notarial o administrativamente de la
escritura de constituciéon (y, en su caso, cualquier otra mediante la cual se hayan

modificado sus Estatutos Sociales, sus Organos de Administracion, o los miembros de
estos ultimos) debidamente inscrita(s) en el Registro Mercantil cuando dicha inscripcion
fuera obligatoria por la normativa aplicable. Si dicha inscripcion no fuera obligatoria, se
deberan aportar las escrituras o documentos de constitucién, actos fundacionales,
estatutos, modificaciones realizadas sobre las mismas, etc. en los que figuren las normas
por las que se regula su actividad asi como, en su caso, su inscripcion en el
correspondiente registro oficial.

e Si el licitador es una empresa no espafiola de un Estado miembro de la Unién Europea o
del Espacio Econdémico Europeo en que la legislacion del Estado respectivo exija la
inscripciéon en un registro profesional o comercial, bastard la acreditacion de la

inscripcion, la presentacion de una declaracion jurada o de un certificado de los previstos
en los Anexos IX A, IX B o IX C de la Directiva 2004/18, de 31 de marzo, del
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre coordinacion de los procedimientos de
adjudicacion de los contratos publicos de obras, de suministro y de servicios, con arreglo
a las condiciones previstas en el Estado miembro en el que se encuentren establecidas.

e Si el licitador es una empresa de un Estado no perteneciente a la Unidén Europea o al

Espacio Econémico Europeo, ademas de acreditar su capacidad de obrar conforme a la
legislacion de su Estado de origen y su solvencia economica y financiera, técnica o
profesional, deberan justificar mediante informe de la respectiva representacion
diplomatica espafnola, que se acompanara a la documentacién que se presente, que el
Estado de procedencia de la empresa extranjera admite, a su vez, la participacion de
empresas espafiolas en la contratacion con la Administracion, en forma sustancialmente
analoga. Se prescindird de dicho informe de reciprocidad en relacion con empresas de
Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacién Publica de la Organizacién Mundial
del Comercio. Si la empresa se encuentra inscrita en el Registro Voluntario de
Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra estara eximida de presentar la
documentacion anteriormente descrita si presenta un certificado del citado Registro junto
con una declaracion responsable del representante de la empresa manifestando la
vigencia del certificado.
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e Copia autenticada notarial o administrativamente de poder notarial (inscrito en el
Registro Mercantil en caso de que la persona juridica deba estarlo) a favor de la
persona que firme la oferta, y del DNI o documento que legalmente le sustituya del
apoderado.

e En el caso de presentarse a la licitacion varias personas de forma conjunta, se debera
presentar la documentacion anteriormente descrita con respecto de cada una de ellas.

(i1) Documentacién acreditativa de la solvencia econdmico-financiera, en los términos
establecidos en el Apartado 10 del presente Pliego:

e Declaracion sobre el volumen global de negocios de la empresa propuesta como
adjudicataria, referida a uno cualquiera de los tres ultimos ejercicios disponibles en
funcién de la fecha de creacion o de inicio de las actividades del licitador. El nivel
minimo de solvencia econdémica y financiera que deberd acreditarse en al menos uno de
los ejercicios referidos debera ser al menos de 105.000 euros (IVA excluido).

(iii) Documentacion _acreditativa _de la solvencia técnica o profesional en los términos
establecidos en los Apartado 11 del presente Pliego:

o Relacion de los principales contratos de suministro un Equipo igual o similar al descrito
en el Pliego de Especificaciones Técnicas (Anexo n° 1), ejecutados durante los tres
ultimos afios siendo necesario que al menos un contrato sea de importe igual o superior a
70.000 € (IVA excluido).

(iv) Si para acreditar su solvencia, el licitador que haya sido propuesto como adjudicatario, se hubiera
basado en la solvencia de otras empresas, debera aportar un documento que demuestre la
existencia de un compromiso formal con la empresa en la que basa su solvencia, consistente
en el compromiso de firmar el contrato de forma conjunta con el licitador que haya sido
propuesto como adjudicatario, asumiendo la responsabilidad derivada de su ejecucion de
forma solidaria. Asimismo, se deberd acreditar que la empresa en la que basa su solvencia
dispone de la solvencia econdmica y técnica necesaria para la ejecucion del contrato, aportando a
tal efecto_los Documentos para la justificacién de la solvencia técnica o profesional en los

términos establecidos en el Apartado 11 del presente pliego v los Documentos para la
justificacion de la solvencia economica en los términos establecidos en el Apartado 10 del

presente pliego.
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™)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

(x)

Documentacion acreditativa de hallarse al corriente en las obligaciones tributarias, lo que
se llevara a cabo de la siguiente manera:

e Ultimo recibo del Impuesto de Actividades Econémicas y Declaracién Responsable de
no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto o, en su caso, Declaracion
Responsable de estar exento de pago conforme a lo dispuesto por la Ley 51/2002, de 27
de diciembre, de modificacion de Haciendas Locales.

e Certificacion administrativa de las Administraciones Tributarias de las que el licitador
sea sujeto pasivo, de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias respecto del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas o del Impuesto sobre Sociedades seglin
sea el caso, y del Impuesto sobre el Valor Afiadido o Declaracion Responsable de que no
estd sujeto a dichos impuestos.

Documentacion acreditativa de hallarse al corriente en las obligaciones con la Seguridad
Social lo que se llevara a cabo mediante una Certificacion de la Tesoreria General de la
Seguridad Social de que el licitador se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones con la Seguridad Social.

Certificado emitido por una compaiiia aseguradora de reconocida solvencia en virtud del cual
se certifique que (i) el licitador tiene suscrito un seguro de responsabilidad civil que (ii) cubre
indemnizaciones por el importe minimo indicado en el apartado 10 y que (iii) se encuentra en
vigor; y justificante bancario que acredite el pago de la podliza de seguro antedicha. La
documentacion aportada debera indicar expresamente el tipo de cobertura y la cantidad
asegurada.

En el caso de subcontratacion, compromiso con la subcontrata firmado por ambas partes en el
que el subcontratista se comprometa a ecjecutar los trabajos encomendados en caso de
adjudicacion.

En el caso de tratarse de personas fisicas o juridicas extranjeras, declaraciéon sometiéndose a la
jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales de Pamplona (Espaiia) de cualquier orden para la
resolucion de cualquier cuestion litigiosa que pueda surgir del contrato o directa o indirectamente
relacionada con ¢l (debiendo entender por cuestion litigiosa, a titulo enunciativo pero no
limitativo, todo litigio, discrepancia, cuestion, reclamacion o controversia, cualquiera que sea su
naturaleza, y tanto si se refiere a la formalizacion y consumacion del Contrato, su interpretacion,
gjecucion, derechos y obligaciones derivados del mismo o bilateralidad de las prestaciones y
cumplimiento, como si versa sobre su incumplimiento, ineficacia, vicios y sus consecuencias,
nulidad, anulacion, resolucion, rescision, etc.), con renuncia expresa a cualquier otro fuero y
jurisdiccion que pudiera corresponderle.

En caso de que la adjudicataria sea una unién de empresas de caracter temporal, escritura de
constitucion de la union de empresas de caracter temporal.
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(x1) Si para acreditar su solvencia, quien licite se base en la solvencia de otras empresas, compromiso
con la empresa en la que basa su solvencia firmado por ambas partes en virtud del cual la
empresa en la que basa su solvencia se comprometa a suscribir conjuntamente con el licitador el
contrato para el suministro del Equipo.

En el caso de presentarse a la licitacion varias personas de forma conjunta, se debera presentar la
documentacion anteriormente descrita en los Apartados (i) a (vii) con respecto de cada una de ellas.

La falta de aportacion por el adjudicatario de alguno de los documentos descritos en el presente apartado
en el plazo indicado y/o la insuficiencia de acreditacion de las condiciones de solvencia requeridas en la
presente licitacion, supondra que no se formalice el contrato con el licitador que haya resultado propuesto
como adjudicatario en primer término. En su caso, CENER adjudicara la contratacion del disefio, la
fabricacion, la entrega y la puesta en marcha del Equipo al licitador que reciba la segunda mayor
puntuacion, y asi sucesivamente, siguiendo el orden de prelacion basado en la puntuacion obtenida por
los licitadores.

21. FORMALIZACION DEL CONTRATO

De conformidad con lo previsto en el art. 101 LFCP, notificada la adjudicacion al licitante adjudicatario,
la decisiéon de adjudicacion no surtird efectos hasta que trascurran diez (10) dias naturales desde la
remision de la notificacion de la adjudicacion. En caso de que se haya presentado unicamente una oferta,
no se aplicara el plazo de suspensién previsto en este apartado, pudiendo continuar con la tramitacion del
procedimiento.

El contrato se formalizara en los cinco (5) dias naturales siguientes contados desde la terminacion del
plazo indicado en el parrafo anterior, suscribiendo el oportuno contrato.

Si alguna de las partes del contrato solicitare la elevacion del contrato a escritura publica, la otra parte
vendra obligada a ello, siendo por cuenta del solicitante cuantos gastos se devengaren como

consecuencia de dicha elevacion.

22. ACEPTACION DEL EQUIPO

Tras la puesta en marcha del Equipo en las instalaciones de CENER, se realizaran las inspecciones y
pruebas que fueran necesarias para verificar el correcto funcionamiento del Equipo, en cuyo caso, se
levantara el Acta de Recepcion que debera ser firmara por ambas partes.
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23.PLAZO DE GARANTIA

Desde el momento de la fecha de aceptacion descrita en el apartado 22, comenzara a correr un plazo de
garantia que, a estos efectos y sin perjuicio de cualesquiera otras responsabilidades y garantias vengan
exigidas por el ordenamiento o el contrato que se firme, serd de dos (2) anos, salvo que el adjudicatario
hubiera ofertado en su proposicion un plazo mayor, en cuyo caso se estara a este ultimo. La garantia
cubrird la sustitucion, reparacion o actualizaciéon en las instalaciones de CENER sobre cualquier
componente entregado.

Durante el periodo de garantia seran de cuenta del adjudicatario la subsanacion y reparacion de cuantas
deficiencias, averias, errores, vicios, etc. se observasen durante el citado periodo de garantia, con
excepcion de aquellas averias o deficiencias que se deban a un mal uso. El suministro e instalacion
gratuitos de los repuestos estaran igualmente garantizados por los periodos de garantia antes indicados,
salvo que el adjudicatario hubiera ofertado un plazo mayor, en cuyo caso, se estara a éste ultimo.

Si CENER estimare durante el plazo de garantia que como consecuencia de las deficiencias, averias,
errores, vicios, etc. observados, el Equipo o parte de la misma no es apta para el fin pretendido, podra
rechazar el bien o bienes en cuestion antes de que finalice el plazo de garantia, en cuyo caso quedara
exento de su pago y debera ser sustituido por otro adecuado.

24. MODIFICACION DEL CONTRATO

CENER podra modificar el contrato tras su formalizacion en caso de concurrir alguna de las
circunstancias previstas en los arts. 114 y ss. LFCP.

25. FACTURACION Y FORMA DE PAGO

El adjudicatario emitira las facturas correspondientes al suministro y puesta en marcha del Equipo de la
siguiente manera:

— El treinta por ciento (30 %) del precio por el suministro y puesta en marcha del Equipo a la firma
del contrato. CENER abonar4 esta factura en un plazo de treinta (30) dias.

— El setenta por ciento (70 %) del precio restante sera facturado a la firma del Acta de Recepcion
descrita en el apartado 22 anterior, junto con entrega de aval bancario a primer requerimiento de
un quince por ciento (15 %) del precio del contrato (IVA incluido) y con vencimiento hasta un
mes después de la finalizacion del plazo de garantia (24 meses o plazo ofertado si este fuese
mayor), que debera ser emitido por una entidad bancaria de primer orden con renuncia a los
beneficios de division orden y excusion conforme al Modelo contemplado en el Anexo n® 5 del
Pliego Regulador de la Contratacion. CENER abonara esta factura en un plazo de sesenta (60)
dias desde la recepcion de dicha factura
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El aval respondera del cumplimiento de todas las obligaciones del adjudicatario, dimanantes de la
presente licitacion, asi como al resarcimiento de los dafios y perjuicios y al abono de penalidades si
hubiera lugar a ellos.

26. RIESGO Y VENTURA

El contrato se ejecutara a riesgo y ventura del adjudicatario, por lo que éste no podra solicitar aumento
del precio, revision del mismo, ni modificacion alguna de las condiciones del contrato en ninglin caso, ni
siquiera en supuestos de error u omision.

A modo meramente ejemplificativo, correspondera al adjudicatario:

(1) Realizar todas las actuaciones precisas para dar cumplimiento al contrato.

(i1)) Obtener cuantas licencias, autorizaciones, permisos, etc. se requieran para alcanzar el
cumplimiento del contrato.

(iii) Abonar cuantos gastos y tributos se deriven del contrato o su ejecucion.

(iv) Ejecutar cuantas actuaciones sean precisas para el disefio, la fabricacion y puesta en marcha del
Equipo objeto de la presente licitacion, aun cuando los mismos no estén expresamente
estipuladas en el presente Pliego.

Ademas, serd obligacion del adjudicatario indemnizar a cuantos terceros pudieran sufrir algin dafio o
perjuicio como consecuencia de las actuaciones de dicho adjudicatario, dejando totalmente indemne a

CENER frente a cualquier reclamacion de terceros.

27. SUBCONTRATACION

Salvo autorizacion expresa, previa y por escrito de CENER, no se permite la subcontratacion posterior
total o parcial del objeto de la presente licitacion, debiendo fijar el adjudicatario, en la oferta
correspondiente, la parte del contrato que tiene intencion de subcontratar a terceros, asi como los
subcontratistas propuestos.

Se permitira la subcontratacion de los trabajos que se hayan indicado en la oferta y con los
subcontratistas propuestos. Asimismo podran aceptarse otras subcontrataciones cuando las circunstancias
asi lo aconsejen, siempre que las mismas estén debidamente justificadas y sean aprobadas por CENER.
En todo caso el licitador sera directamente responsable frente a CENER por los actos u omisiones de sus
subcontratistas.

28. REVISION DE PRECIOS

Los trabajos objeto del presente contrato no tendran revision de precios y el adjudicatario debera
ejecutarlos de conformidad al precio incluido en su oferta econdmica.
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29. PERSONAL

El adjudicatario aportara todo el personal necesario y suficiente para la realizacion del objeto del
contrato, con plena responsabilidad a fin de llevar a cabo una ejecucion permanente satisfactoria para
CENER.

Todo el personal que ejecute las prestaciones dependera tinicamente del adjudicatario a todos los efectos,
sin que entre éste o aquél y CENER exista ningtn vinculo de dependencia funcionarial ni laboral.

En caso de que el personal del adjudicatario se tenga que desplazar a las instalaciones de CENER, debera
de cumplir con todos los requisitos y normativas de seguridad que resulten de aplicacion.

El adjudicatario, en caso de ser una persona juridica, designara a una persona responsable para el buen
funcionamiento en el cumplimiento del contrato, y que hara de enlace con CENER.

30. PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

Cualquier invencion, creacion intelectual, software, know-how, documento, disefio, planos o cualquier
otro tipo de informaciéon o documentacion de caracter intelectual, técnico o tecnoldgico, susceptibles o no
de proteccion bajo la normativa de propiedad intelectual e industrial, que surjan como consecuencia de la
ejecucion del contrato objeto de la presente licitacion, perteneceran a CENER con caricter pleno y
exclusivo y sin limitacion temporal o territorial de ninguna clase, desde el mismo momento de su
obtencion y sin que sea necesario el otorgamiento de ningiin acuerdo, negocio o acto adicional para el
reconocimiento de dicha titularidad.

La empresa adjudicataria deberd obtener las licencias, autorizaciones y permisos necesarios de los
titulares de los derechos de propiedad industrial y/o intelectual para la utilizacién de los materiales,
suministros, procedimientos, software y equipos objeto de la presente licitacion, asumiendo los costes
correspondientes a tales conceptos.

La empresa adjudicataria de la presente licitacion no infringira ningun derecho de propiedad intelectual o
industrial de terceros con motivo de la prestacion de los servicios y/o de los suministros objeto de
contratacion, respondiendo en caso contrario.

A tal efecto, la empresa adjudicataria se compromete a mantener indemne a CENER respecto de
cualquier posible reclamacién o exigencia de responsabilidad de terceros, ya sea judicial o extrajudicial,
que tenga por causa la violacion por su parte de cualquier clase de derechos de propiedad intelectual o
industrial derivados de la prestacion de los servicios y/o de los suministros objeto de contratacion.

En consecuencia, la empresa adjudicataria indemnizara a CENER por cualquier dafio o perjuicio que le
fuera causado como consecuencia del ejercicio de acciones extrajudiciales, judiciales, administrativas o
de cualquier clase relacionadas con posibles violaciones de derechos de propiedad intelectual o industrial
titularidad de terceros con motivo de la prestacion de los servicios y/o de los suministros objeto de
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contratacion. Asimismo, en tal caso la empresa adjudicataria prestara a CENER total asistencia y apoyo,
asumiendo cualquier pago que CENER haya tenido que desembolsar como consecuencia de su defensa
frente a dichas reclamaciones.

En caso de adopcion de medidas cautelares por infraccion de derechos de propiedad industrial y/o
intelectual que impidieran el uso por parte de CENER de bienes, equipos, materiales u otros suministros
objeto de la contratacion, la empresa adjudicataria debera proveer a CENER con la sustitucion de los
componentes o elementos que fueran objeto de controversia, asumiendo la empresa adjudicatarios el
coste integro derivado de dicha sustitucion.

31.- REQUERIMIENTOS DE CARACTER SOCIAL, MEDIOAMBIENTAL Y DE IGUALDAD
DE GENERO EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

Durante la ejecucion del contrato el adjudicatario se hallara sujeto al cumplimiento de las disposiciones
legales, reglamentarias y convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social,
proteccion del medio ambiente, proteccion del empleo, igualdad de género, de acoso por razon de sexo o
acoso sexual, condiciones de trabajo, prevencion de riesgos laborales y demas disposiciones en materia
laboral, insercion sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligacion de contratar a un
numero o porcentaje especifico de personas con discapacidad de conformidad con la legislacion vigente
y, en particular, a las condiciones establecidas por el Gltimo convenio colectivo sectorial del ambito mas
inferior existente de aplicacion en el sector en el que se encuadre la actividad a contratar.

Durante la ejecucion de sus obligaciones, el adjudicatario debera cumplir con cuantas disposiciones se
encontraren vigentes y le fueren aplicables en materia de obligaciones laborales, incluyendo cualquier
norma u obligacion en materia de seguridad laboral y prevencion de riesgos laborales, sociales y
tributarias, eximiendo a CENER de cuantas responsabilidades pudieran derivarse de su incumplimiento.

Sera obligacion del contratista cumplir como minimo, las condiciones salariales de los trabajadores
conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicacion, mantener las plantillas minimas y jornadas
garantizadas que correspondan, asi como garantizar las ausencias que se puedan producir.

La oferta econdmica debera ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste derivado de la
aplicacion, como minimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningln caso los precios/hora
de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora, mas las mejoras precio/hora del
convenio mas los costes de Seguridad Social.

Durante la ejecucion del contrato el adjudicatario, debera, en la medida de lo posible, efectuar a su costa
todas las tareas necesarias para la recuperacion o reutilizacion de los envases o embalajes, la recogida y
reciclado de los desechos o de los productos, asi como suministrar aquellos productos que tengan una
mayor eficiencia energética.
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Como condiciones especiales de ejecucion, se establecen las siguientes:

1.- Disponer de un servicio de prevencion de riesgos laborales (propio, mancomunado o externo)
y de un plan de seguridad y salud en vigor y ejecutdndose, todo ello de conformidad a la
normativa vigente, mediante certificado emitido por el responsable de dicho servicio.

2.- En toda la documentacion que se genere como consecuencia de la ejecucion del contrato, la
empresa adjudicataria debera utilizar un lenguaje inclusivo no sexista en la documentacion y
materiales, asi como emplear una imagen con valores de igualdad entre mujeres y hombres, roles
de género no estereotipados y corresponsabilidad en los cuidados.

La empresa adjudicataria debera estar en disposicion de acreditar en cualquier momento durante la
vigencia del contrato el cumplimiento de las referidas condiciones especiales de ejecucion, mediante los

certificados y declaraciones que correspondan.

32. DEMORAS EN LA EJECUCION

En el supuesto en que por causas imputables al adjudicatario o sus subcontratistas, éste no cumpliere con
el plazo maximo de entrega y puesta en marcha indicado en su oferta, éste debera abonar a CENER una
penalizacion de dos cientos cincuenta euros (250 €) por cada semana de retraso, con un tope de 8
semanas.

Las penalizaciones previstas en el apartado anterior se ejecutaran sin perjuicio del derecho que le asiste a
CENER de resolver el contrato por incumplimiento del adjudicatario y/o de solicitar la correspondiente
indemnizacion por todos los dafios y perjuicios que dicho retraso le hubiese ocasionado, que no quedara
excluida con motivo de la penalizacion referida en el parrafo anterior.

El importe de la penalizacion antedicho se hara efectivo mediante deduccion de las mismas en las
correspondientes facturas, respondiendo en todo caso la garantia definitiva de su efectividad.

33.- RESOLUCION

Seran causas de resolucion del contrato las indicadas en la LFCP, las que hayan sido consignadas en las
presentes condiciones reguladoras, aquellas que hubieran sido acordadas por las partes y cualesquiera
otras admitidas en Derecho. En particular, seran causas de resolucion del contrato, las siguientes:

(1) El mutuo acuerdo entre CENER y el adjudicatario.

(i) El incumplimiento por el adjudicatario de sus obligaciones contractuales.

(iii) La declaracion de concurso de acreedores o de insolvencia fallida del adjudicatario en cualquier
procedimiento.

(iv) El incumplimiento de los plazos de ejecucion establecidos en las presentes Condiciones
Reguladoras.

(v) Incurrir el adjudicatario durante la vigencia del contrato en alguna de las prohibiciones para
contratar de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos.
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En todo caso, en los supuestos de incumplimiento del contrato por parte del adjudicatario, este quedara
obligado a abonar a CENER (i) la correspondiente indemnizacion por todos los dafios y perjuicios
causados asi como (ii) las penalizaciones que pudieran haberse previsto para determinados
incumplimientos.

34.- SUMISION A FUERO

La presentacion de una oferta a la presente licitacion implica la sumisidon del licitador a la competencia
de los Juzgados y Tribunales de Pamplona (Navarra) para cuantas acciones y reclamaciones puedan
derivarse tanto del procedimiento de licitacion como del contrato.

35.- PROTECCION DE DATOS

De conformidad con lo dispuesto en la vigente normativa de Proteccion de Datos de Caracter Personal,
CENER informa que los datos de caracter personal que pudieran suministrar los licitadores como
consecuencia de la presentacioén de ofertas o facilitados posteriormente con motivo de la adjudicacion y
consecuente ejecucion del contrato, seran empleados exclusivamente con la finalidad de gestionar el
proceso de licitacion, y en su caso, el contrato derivado del mismo. Dicho tratamiento es posible por la
existencia de un interés legitimo derivado de la relacién mantenida entre los licitadores y CENER para
mantener el contacto y garantizar su capacidad de actuacion en el marco del presente procedimiento de
licitacion. No se facilitaran datos a terceros salvo que sea necesario para el cumplimiento de obligaciones
legales. Los titulares de los datos de caracter personal proporcionados en el marco del proceso de
licitacion tienen la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificacion, cancelacion, supresion,
oposicién, limitacion del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones
individualizadas  y/o  automatizadas, = mediante solicitud  dirigida  por  escrito a
protecciondatos@cener.com, aportando una copia de su DNI. Ademads, pueden poner una reclamacion

ante la Agencia Espafola de Proteccion de Datos si considerasen que el tratamiento no se ajusta a la
legalidad. Los datos se conservaran durante el proceso de licitacidn, y durante la vigencia del contrato, en
su caso, y en atencion a las responsabilidades que se deriven del mismo.

36.- CONFIDENCIALIDAD

Sera condicion esencial la obligacion no so6lo del adjudicatario sino de todos los licitadores de guardar
sigilo respecto de la informacion o datos que como consecuencia de la ejecucion y desarrollo del contrato
tenga conocimiento, asumiendo el presente compromiso de confidencialidad y secreto profesional y
comprometiéndose y obligdndose a guardar absoluto secreto y confidencialidad sobre todos los
conocimientos, datos e informaciones econdmicas, técnicas, tecnoldgicas, “know-how”, investigaciones
I+D, relaciones comerciales, clientela, estrategias comerciales y productivas, y demas a las que tenga
acceso o conocimiento, directa o indirectamente, como consecuencia de la relacién objeto de este
concurso, comprometiéndose a mantener dicha confidencialidad y secreto. La obligacion de secreto y
confidencialidad obliga incluso una vez cumplido, terminado y/o resuelto el contrato y vincula a todos
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aquellos licitadores que gracias a su participacion tengan acceso a informacion confidencial, aun en el
caso en que no presenten una oferta.
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ANEXO N° 1.- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

PRIMERA. PRESCRIPCIONES GENERALES

El presente pliego describe las caracteristicas técnicas minimas necesarias, segin el criterio de la
Fundacion CENER para el suministro y puesta en marcha de un cromatografo de gases (GC) con
detectores de espectrometria de masas (MS) ¢ ionizacidon de llama (FID) (en adelante, ¢l “Equipo”) a
instalar en el laboratorio del departamento de Biomasa de CENER (Sarriguren, Navarra).

Las caracteristicas técnicas que a continuacion se describen tienen el cardcter de minimas aceptables,
siendo susceptibles de mejora y ampliacion por cada licitador, el cual lo debera justificar razonadamente
a fin de ser tenido en cuenta por la Mesa de Contratacion.

SEGUNDA. EQUIPAMIENTO.

Para la seleccion del Equipo se tendran en cuenta los siguientes criterios y sus correspondientes
ponderaciones:

1.- CRITERIOS MINIMOS:

El Equipo debera incluir, al menos, las siguientes especificaciones minimas técnicas:

1.1. Cromatégrafo de gases con dos puertos de inveccion split/spltless:

- Rendimiento:
o Reproducibilidad del tiempo de retencion < 0,008 % o < 0,0008 minutos
o Reproducibilidad del tiempo de retencion < 0,5 % de desviacion estandar relativa

- Interfaz de pantalla tactil capacitiva de >6 pulgadas del sistema que permita:

o Comunicacion en tiempo real con el instrumento: estado, configuracion e informacion
del paso de flujo.

o Seiial grafica de confirmacion de analisis segiin programacion.

o Acceso rapido mediante menus a funciones: edicion de parametros de métodos,
diagndstico, mantenimiento, registro y pantallas de ayuda.

- Conexion remota mediante navegador web, la interfaz servird para ampliar las funciones de
inteligencia y acceso movil del GC. La interfaz permitirda acceder a la informacion de
configuracion, solucionar problemas, comprobar la existencia de fugas (autébnomo y sin
intervencion del operador), realizar el retro-flujo de las columnas, pausar e iniciar los analisis de
las muestras, asi como la edicion de secuencias de inyeccion y gestionar el desarrollo de
métodos.

- El rendimiento del GC ha de poder ser monitorizada mediante evaluacion automatica y
auténoma de blancos por medio de técnicas analiticas avanzadas e incorporadas en el equipo.

- Capacidad de albergar hasta 6 columnas, trazadas con dispositivos de USB: niimero de
inyecciones, temperaturas y dimensiones para evitar incompatibilidad de métodos, nimero de
serie del ultimo equipo instalado, monitorizacion del tiempo que la columna ha estado expuesta a
temperaturas superiores a la admitida, etc....

- El equipo tendra el potencial de configurar simultineamente hasta dos inyectores y cuatro
detectores. Pudiéndose registrar hasta 4 sefiales de detector simultineamente.

- Se debera de registrar la trazabilidad de las columnas instaladas en el equipo mediante llaves
USB. Pudiéndose controlar simultaneamente hasta 6 columnas.

- Completo control electronico de la neumatica (EPC) disponible tanto para inyectores como para
detectores. La precision del valor programado y el control de la presion de hasta 0,001 psi.

- Pruebas de fugas autébnomas (sin intervencion del operador).
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- Rango de temperaturas de funcionamiento apto para todas las columnas y separaciones
cromatograficas. Temperatura ambiente +4 hasta 450 °C.

- Admitird 20 rampas de temperatura en el horno con 21 mesetas. Admitiendo rampas negativas.
Velocidad maxima de la rampa de temperatura: 120 °C/min

- Enfriamiento del horno (22 °C ambiente) 450 a 50 °C en menos de 3,5 minutos.

- Funcion de congelacion de tiempos de retencion. Se valorara que dicha funcion sea programable
en el software y compatible con base de datos que permita la identificacion de compuestos
desconocidos por tiempo de retencion absoluto y espectro de masas. Dicho bloqueo debe poder
realizarse usando al menos uno de los analitos incluidos en el método cromatografico evitando
técnicas de interpolacion basados en indice de Kovats.

1.2.- Inyector v bandeja de alimentacion automatica

- Autoinyector de 16 viales de 2 ml y de hasta 150 viales de 2 ml con bandeja alimentadora.

- Capacidad para instalar jeringas de 0.5, 1, 5, 10, 25, 50, 100, 250 y 500 pl

- Inyector con motor de actuacion eléctrica sin ajustes mecanicos periodicos.

- Lavado interno y externo de la aguja de inyeccion. Lavado de la jeringa con solventes diferentes
antes de la inyeccion

- Bandeja subdividida en sectores extraibles de 50 viales.

- Debe permitir la adaptacion de un agitador y calentador de viales, asi como de un lector de
codigo de barras.

- Solapamiento de tiempo de inyeccion entre muestras.

- Inyeccion de alta velocidad real <100 ms.

- Velocidad de inyeccion programable.

- Programacion de inyeccion en modo “sandwich”.

- Alineacion automatica de torre y bandeja sin necesidad del uso de herramientas.

- Ajuste de profundidad de aguja programable.

1.3.- Espectrometro de masas de cuadrupolos simple con modo de trabajo de impacto electréonico

- Fuente Inerte sin recubrimiento, con tecnologia Extractora y calefactable hasta 350°C, con modo
de trabajo de Impacto Electronico.

- Posibilidad de modificacion a una fuente que pueda autolimpiarse sin necesidad de desmontaje
del detector mediante una adicion de una pequefia cantidad de hidrogeno en la misma, todo
controlable desde software, pudiéndose realizar esta labor de mantenimiento a demanda o bien
de manera autdbnoma aprovechando los tiempos entre inyecciones.

- Detector selectivo de masas de tipo cuadrupolo hiperbdlico real para una maxima transmision de
iones y resolucion, aumentando la capacidad de resolucion sin excesiva pérdida de sensibilidad y
termotatizables entre 150°C y 200°C y seleccionable por el usuario

- Detector de Triple Eje con eliminacion de ruido.

- Corriente de emision variable entre 0-315 pA

- Energia de ionizacion variable entre 5 y 241.5 eV

- Modo de operacion SCAN y SIM, independientes o sincrono.

- Rango de masas entre 1,6 y 1.050 uma.

- Velocidad de scan de hasta 20.000 uma/sg.

- Limite de deteccion instrumental de 10 fg o inferior de Octafluoronaftaleno (OFN) para 8
inyecciones consecutivas de 1ulL de una disolucion de 100 fg/ul, demostrable en la instalacion
del sistema, con inyecciones realizadas en condiciones estandar con autoinyector y He como gas
portador, con una columna HP5-MS de 30m

- Limite de deteccion instrumental con Hidrogeno como gas portador debe ser de 50 fg o inferior
de Octafluoronaftaleno (OFN) para 8 inyecciones consecutivas de 1uL de una disoluciéon de 100
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1.4.

fg/ul, demostrable en la instalacion del sistema, con inyecciones realizadas en condiciones
estandar con autoinyector y He como gas portador, con una columna HP5-MS de 20m

Rango dinamico de 10"6.

Modo autotune para normalizacion de ganancia y funcion de ahorro del multiplicador de
electrones.

Bomba turbomolecular de 255 1/sg refrigerada por aire, sin aceite.

Vacio controlado internamente desde el software.

Opcidn de trabajo con He o H2 como gas portador.

Detector de ionizacion de llama

Nivel minimo detectable (para tridecano): <1,2 pg C/s.

Rango dinamico lineal: >107 (x10 %). La ruta de datos digitales de rango completo permite que
se cuantifiquen los picos en todo el rango de concentracion de 107 en un tnico analisis.
Mediante una velocidad de adquisicion de datos de hasta 1.000 Hz es posible obtener picos de un
ancho de tan solo 5 ms a mitad de altura.

Control electronico de la neumatica estandar para tres gases:

Aire: de 0 a 800 ml/min

H2: de 0 a 100 ml/min

Gas auxiliar (N2 o He): de 0 a 100 ml/min

Disponible en dos versiones: capilar y de columna optimizada. Los adaptadores de 1/8 pulgada y
1/4 pulgada estaran disponibles

Deteccion de la extincion de llama y reignicion automatica.

Temperatura maxima de funcionamiento de 450 °C.

1.5.- Software de control y base datos:

El software deberd funcionar en ordenador externo a incluir en el suministro, con sistema
operativo que debera ser compatible con el sistema operativo (Windows 10) utilizado en Cener.
Controlara de forma integrada todos los parametros del equipo.

Plataforma unica de software para el control de todos los parametros de cada uno de los
diferentes componentes del sistema, sin que sea necesaria la intervencion del usuario sobre los
equipos para modificar parametros de manera puntual.

Software ampliable hasta un sistema de red distribuido de todos los instrumentos
cromatograficos del laboratorio destino y controlable desde terminales independientes.

El software debe permitir el disefio de informes totalmente personalizados en base Excel y debe
incluir programa especifico para el disefio de informes inteligentes.

Software con aviso previo de mantenimiento del sistema

Funcion de congelacion de tiempos de retencion. Se valorara que dicha funcion sea programable
con base de datos que permita la identificacion de compuestos desconocidos por tiempo de
retencion absoluto y espectro de masas. Dicho bloqueo debe poder realizarse usando a menos
uno de los analitos incluidos en el método cromatografico evitando técnicas de interpolacion
basados en indice de Kovats

Base de datos NIST con la tltima version

1.6.- Ordenador personal v pantalla:

Sistema operativo Windows 10.
Tarjeta de red adicional para conexion a red interna del centro.
Pantalla con tamafio minimo de 24”
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1.7.- Otras caracteristicas del cromatografo:

- Todos los modulos deben ser del mismo fabricante

- Cumplimiento con la normativa ROHs en todos los modulos

- El Equipo debera ser conforme a las Directivas Europeas y demas normativa que le sea de
aplicacion. Se debera entregar la copia de la declaracion de conformidad CE del Equipo y demas
documentacion que acredite el cumplimiento de dicha normativa.

1.8.- Condiciones de Suministro

- Suministro, transporte, instalacion, montaje mecanico y eléctrico, y puesta en marcha del Equipo en
el laboratorio del departamento de Biomasa de CENER (Sarriguren, Navarra).

- Una vez realizada la adjudicacion de la presente licitacion, el Adjudicatario informara a CENER, en
el plazo maximo de dos semanas, de las necesidades especificas del Equipo (auxiliares, consumo
eléctrico, etc)

- El Ofertante debera incluir en la Memoria Técnica a presentar en el proceso de licitacion, las hojas
de datos técnicas de los diferentes equipos, instrumentos y accesorios que constituyan el Equipo.

- El plazo de entrega sera inferior a 90 dias.

- Garantia minima del Equipo de dos afos. Se debera indicar el plazo de garantia ofertado.

- Inspeccidn y pruebas de aceptacion: El Adjudicatario debera realizar, todos los andlisis, pruebas,
inspecciones y/o aquellas actividades que considere necesarias para asegurar el correcto disefio,
fabricacion, funcionamiento del Equipo y las tolerancias de construccion, de conformidad a los
codigos o normas de reconocida solvencia. En la fase de pruebas, toda la responsabilidad sobre el
Equipo recaera en el Adjudicatario. Todos los gastos derivados de las pruebas correran a cargo del
Adjudicatario, asi como la reposicion, en caso de deterioro, de las partes o materiales dafiados como
consecuencia de las mismas.

- Embalaje y transporte: Una vez superada de forma satisfactoria las pruebas en fabrica del Equipo
suministrado, éste debera ser debidamente preparado y protegido, para su almacenamiento hasta
expedicion. El Adjudicatario debera informar a CENER de la expedicion del Equipo con una
antelacion de al menos 15 dias, siendo responsabilidad del Adjudicatario todo lo relativo a la
expedicion y transporte del Equipo.

- Retirada del equipo actual: El Adjudicatario debera gestionar la retirada del equipo actual existente
compuesto por un cromatografo de gases (GC) con doble inyector y detectores de masas (MS) e
ionizacion de llama (FID) junto con las bombas de vacio.

- Asistencia para el “Commissioning” y Puesta en Marcha. Se suministrara todo el material necesario
para la completa instalacion y puesta en marcha del Equipo.

- Documentacion a entregar al suministrar el Equipo:

e Manual de equipo: Una copia en formato papel y una copia en formato digital.

e Documento final en el que se debe incluir la relacion de equipos, materiales y
servicios suministrados, incluidos los de post-venta. asi como el correspondiente
manual de instrucciones y protocolo de mantenimiento rutinario del Equipo y
accesorios instalados.

e Copia del programa de sistema de control en formato CD (incluida licencia de uso
permanente).

- Se impartira formacion sobre el funcionamiento del Equipo a personal cualificado de CENER, lo que

tendra lugar en las instalaciones de CENER una vez que el Equipo se haya instalado, puesto en
marcha y verificado.
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- Servicio de asistencia técnica cualificada para la consulta, mantenimiento y resolucion de
incidencias, tanto de forma telefonica, telematica remota como presencial cuando sea precisa la
intervencion y suministro de piezas en 24 h.

2.- CRITERIOS ADICIONALES. MEJORAS:

Se consideraran como puntuables las siguientes mejoras a los criterios minimos requeridos en este
pliego:

- Se valorara que el software de manejo y control objeto del suministro sea compatible con los
instalados actualmente en los cromatografos de gases y liquidos en el laboratorio de Biomasa de
CENER.

- Se valorara que la empresa licitadora efectué¢ revisiones anuales de mantenimiento y disponga de
seguro de coberturas. A tal efecto, el licitador debera especificar el alcance de las revisiones asi
como del seguro referido, garantizando que el mismo puede incluir la sustitucién de mddulos
averiados en un plazo de 24-48 horas.
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ANEXO N° 2.- MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

DON/DIOMIA. . .ot , con domicilio a
€ST0S EFECTOS Bl .. vttt ittt , NUmero............. de
....................................... (D.P: ..................) v Documento Nacional de Identidad
1111011 ¢ , por si/en representacion de (segin proceda)
....................................................................... ,conNIF .............................. y domicilio
SOCTIAL BT Lot ,

enterado/a de la convocatoria para la adjudicacion por el procedimiento abierto de un CONTRATO
PARA EL SUMINISTRO DE UN CROMATOGRAFO DE GASES (GC) CON DETECTORES
DE MASAS (MS) E IONIZACION DE LLAMA (FID), DECLARA que el licitador:

(i) No se encuentra incurso en ninguna de las causas de prohibicion de contratar ni en las
incompatibilidades descritas en el art. 22 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Publicos.

(ii)) Retne los requisitos de capacidad juridica y de obrar y el firmante ostenta la debida
representacion.

(iii) Retne los requisitos exigidos de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.

(iv) Retine el resto de requisitos legales para la ejecucion del contrato, asi como aquellos otros
establecidos en los pliegos de contratacion.

(v)  No presenta a la licitacion mas de una oferta, ni en su nombre ni mediante empresas vinculadas, de
acuerdo con la definicion recogida en el art. 20 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos Publicos.

(vi) Conoce los pliegos que rigen la presente contratacion, los acepta en su totalidad y se compromete a
su realizacion con estricta sujecion a los mismos.

(vii) Se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, de Seguridad Social y de
seguridad, salud en el trabajo, prevencion de riesgos laborales y requerimientos de caracter social
impuestos por las disposiciones legales vigentes y que reune el resto de requisitos legales para la
ejecucion de las prestaciones objeto del contrato asi como aquellos otros establecidos en los
pliegos de contratacion.

(viii) Dispone de una organizacion con elementos personales y materiales suficientes para la debida
ejecucion del contrato, que su actividad tiene relacion directa con el objeto del mismo y que
cumple por tanto con los requisitos de solvencia econdmica, financiera, técnica y profesional.

(ix) En su caso, cuenta con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripcion de
sus medios o la disposicion de sus recursos.

(x)  En caso de que se prevea la constitucion de una unidén de empresas de caracter temporal, cuenta
con el compromiso de constituirla en caso de resultar adjudicatarios.

(xi) Se somete a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales de Pamplona, para todas las incidencias,
con renuncia, al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderle.
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(xii) Reune las condiciones para contratar y que en caso de resultar licitador a cuyo favor recaiga la
propuesta de adjudicacion y siempre que lo solicite el poder adjudicador, se compromete a
acreditar la posesion y validez de los documentos exigidos por las condiciones reguladoras, en el
plazo maximo de siete dias desde la notificacion de la adjudicacion.

(xiii) Designa la siguiente direccion de correo electronico para efectuar las notificaciones
relacionadas con cualquier fase del procedimiento:

(xiv) Que la persona que licita es PYME: SI — NO (Seleccionar la que aplique)

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaracion.
(Lugar, fecha, firma y sello)
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ANEXO N° 3.- SOLVENCIA TECNICA

RELACION DE LOS PRINCIPALES SUMINISTROS ANALOGOS A LOS DE LA PRESENTE
LICITACION

Descripcion del suministro Cliente Fecha Importe
efectuado

Total (IVA excluido):

*Se podra requerir al licitador que aporte justificantes que acrediten la ejecucion de los
suministros emitidos por los clientes o de las facturas emitidas correspondientes a los
suministros realizados, en los que figuren los datos indicados, siendo suficiente que sea un
solo trabajo siempre que cumplan los requisitos establecidos en el presente pliego regulador.

34



ANEXO N° 4.- MODELO DE OFERTA ECONOMICA

DOI/DIOMA ..ttt , con domicilio a
BSTOS EE B 08 BTl .ttt ,
NUMEro.......c.ovvvevvnnnn... de i (D.P.: ) y Documento
Nacional de Identidad nimero................cooeiiiiiiiiiiiiiiinnenn... , por si o en representacion de
(seglin  Proceda) .......ovvriiiiiiiii s , con CIF ..., y
AOMICIIIO SOCIAL EI1. ..ttt e e e e s ,

enterado/a de la convocatoria para la licitacion por el procedimiento abierto inferior al umbral europeo
para la adjudicacién del CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE UN CROMATOGRAFO DE
GASES (GC) CON DETECTORES DE MASAS (MS) E IONIZACION DE LLAMA (FID), tomo
parte en la misma comprometiéndome a realizar el contrato licitado por el precio de
......................................................................... EUROS (.cceeevvveeeee€) (en letra y
numero), (IVA no incluido), con arreglo al Pliego de Condiciones Reguladoras de la contratacion que
conozco en su totalidad y acepto integramente.

(Lugar, fecha, firma y sello)
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ANEXO N’ 5.- MODELO DE AVAL

(...ENTIDAD......), domiciliada y sede social en [*] con CIF — [¢] y en su nombre y representacion [*],
con apoderamiento otorgado ante el Notario [*], con poderes suficientes para obligarle a este acto.

AVALA

Incondicional e irrevocablemente, con caracter solidario y con renuncia expresa a los beneficios de
division, orden y excusion a (...ADJUDICATARIO......), NIF n° [+], con domicilio en [¢], ante
FUNDACION CENER, con CIF G31679889 de Sarriguren (Navarra), por la cantidad de Euros [*]
garantizando el fiel cumplimiento de todas las obligaciones relativas al contrato [¢] de fecha [¢], asi
como el resarcimiento de cualquier dafio o perjuicio que pueda causarse a la FUNDACION CENER.

En virtud de lo expuesto, la entidad avalista se compromete a satisfacer la cantidad solicitada hasta el
importe maximo arriba indicado, a primera demanda y sin posibilidad de demora, contra presentacion de
una simple peticién por escrito de FUNDACION CENER, firmada por persona con poder suficiente para
ello, sin que FUNDACION CENER venga obligada a justificar el incumplimiento de [+] y sin que el
avalista ni el afianzado puedan oponerse al pago.

El citado aval bancario tendra vigencia hasta [*].

La presente garantia ha sido inscrita en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con el n° [¢].
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