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ANEXO VI CARACTERISTICAS MINIMAS

SUMINISTRO DE UN PROCESADOR DE TEJIDOS PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
NAVARRA (IBE034-2026)

Todo equipo incluido en este contrato deberd cumplir con la normativa que le corresponda: marcado CE,
Compatibilidad Electromagnética (CEM), Reglamento Electrotécnico para Baja Tension, Reglamentacion
respecto a los Productos Sanitarios, Reglamentaciones de seguridad, etc.

Ademas, se debera incluir la documentacion CE completa y vigente del equipamiento ofertado. Para productos
de clase lla, llb y 111, la documentacién CE se compone tanto del certificado del Organismo Notificado como de
la declaracion UE de conformidad del fabricante. Para productos de Clase I, la documentacién CE se compone
Unicamente de la declaracion UE de conformidad del fabricante.

Con el objeto de comprobar las prescripciones técnicas, debera incluirse en la oferta tanto la ficha técnica como
el manual de usuario oficiales completos del equipamiento, ambos emitidas por el fabricante. La posibilidad de
trabajar con protocolos libres de xileno y formol debera ser acreditada por la documentacion técnica oficial o una
declaracién emitida por el fabricante.

El equipamiento y accesorios ofertados deberan ser nuevos y de Ultima generacion, sin componentes
reacondicionados. Ademas, todos los componentes estarn construidos adecuadamente, de acuerdo con el uso al
que se destinan. Las superficies exteriores seran de materiales inatacables y de formas que permitan una limpieza
sencilla.

Después de la instalacion, toda la dependencia quedara en perfecto estado de limpieza, para lo cual se evacuaran
los elementos sobrantes (embalajes, etc.), se barrerd el polvo generado, etc., dejandolas limpias y listas para su
uso.

La empresa adjudicataria dispondra de repuestos para el equipamiento durante los 10 afios posteriores a la firma
del acta de recepcion. Se incluiran todas las licencias y todos los cables y accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento.

INSTALACION DEL EQUIPAMIENTO

En caso de que en el momento de la ejecucién la Unidad Gestora asi lo indique, la empresa adjudicataria se hara
responsable de la sustitucion completa del equipo actual, por lo que debera entregar un certificado de destruccion
y retirada. Todos los desperfectos causados durante la instalacion correran a cargo del adjudicatario.

PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES DEL EQUIPO

Mediante este expediente se pretenden adquirir un procesador de tejidos que debe cumplir las siguientes
prescripciones técnicas:

- Procesador cerrado que evite la emision de vapores al usuario.

- Capacidad de procesamiento de, como minimo, 200 cassetes y con capacidad de procesar mega-
cassetes.

- Con sistema de seguridad integrado para proteccion de muestras en caso de caida accidental de la
tension eléctrica.

- Filtro de carbon activo.

- Software en castellano.

- Pantalla tactil.
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- Capacidad de personalizacion de protocolos de procesado.

- Sistema de trazabilidad de, al menos, los procesos realizados.

- Tanques de reactivo de acceso directo y reemplazo de los mismos sin transvases en su carga y descarga,
colocando directamente la garrafa comercial.

- Posibilidad de conexién al sistema de extraccion forzada.

- Al menos 3 bafios de parafina.

- Sistema de reactivos permita trabajar con diferentes fabricantes de garrafas comerciales.

- Posibilidad de realizar ciclos con una duracién de menos de 3 horas.

- Posibilidad de inicio de procesado desde cualquier fase del mismo.

- Posibilidad de trabajar con protocolos libres de xileno y formol

PLAN DE FORMACION

El adjudicatario estara obligado a realizar las acciones formativas necesarias para asegurar el correcto manejo del
equipamiento, tanto desde el punto de vista operativo como funcional. La amplitud y la calidad de la formacién
propuesta sera precisa para el perfecto manejo y maximo rendimiento del equipamiento objeto del contrato. Esta
formacion debera ser especializada para cada tipo de usuario que utilizara el equipamiento.

Serd, por tanto, de naturaleza obligatoria, que el adjudicatario esté a disposicién del SNS-O para realizar la
formacion y entrenamiento adecuado en el uso del equipamiento en las condiciones que se indiquen. Por todo
ello, el adjudicatario estara obligado a presentar un Plan de Formacion para todo el Personal.



